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Die Behandlung langstreckiger Trachealstenosen gehört immer noch zu den 
besonders schwierigen Aufgaben der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Neben den 
Erweiterungsplastiken der Trachea, der Therapie mit Platzhaltern und der 
Segmentresektion kommt die Versorgung mit einer Prothese in Betracht. Die 
Anforderungen an Trachealprothesen im Hinblick auf Biokompatibilität und 
physikalische Eigenschaften sind hoch. Ein von uns vorgeschlagenes Implan­
tat wurde bezüglich der Morphologie und der mechanischen Belastbarkeit der 
menschlichen Trachea nachgebildet. Im Tierversuch konnte diese Prothese als 
zirkumferenter Luftröhrenersatz verwendet werden. Erste Implantationen bei 
Patienten führten in zwei von drei Fällen zu einem zufriedenstellenden 
Abschluss der Stenosebehandlung. 
Fragestellung 
Die Behandlung laryngotrachealer Stenosen - die 
überwiegend Folge von Langzeitintubationen sind - ge­
hört immer noch zu den besonders schwierigen Aufgaben 
der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirur­
gie. Dies gilt vor allem für Tracheal Verengungen von 
mehr als 3-4 cm Länge. Die am häufigsten eingesetzten 
Behandlungsverfahren für solche Stenosen sind: 
- Erweiterungsplastiken ohne oder mit Knorpelinterpo­
sition in den längsgespaltenen Stenosebereich als Va­
riationen der Rethi-Technik; 
- Platzhalter in L- oder T-Form zur Aufweitung der Eng­
stellen; 
- die Resektion mit End-zu-End-Anastomose der Tra­
chea. 
Weniger verbreitete Verfahren ergänzen den Rahmen 
der Therapiemöglichkeiten, wie z.B. die Epiglottisplastik 
[1], der 'Rotary-door-flap' mit dem M. sternohyoideus [2, 
3] oder die Transplantation konservierter Trachealseg-
mente [4]. 
Bisher nicht fest etabliert in der Therapie sind selbst­
haltende, endotracheale Stents bzw. Endoprothesen [5-
7], die mehr für den bronchialen Luftweg entwickelt wur­
den. Ebenfalls noch in der Entwicklung sind selbsthalten­
de, endotracheal einzuführende Metallspiralgerüste [8-
10]. Diese 'Endoprothesen' weiten Engstellen vom Lu­
men her auf und unterscheiden sich dadurch von echten 
Trachealprothesen, die einen zirkumferenten, komplet­
ten Ersatz der Luftröhre anstreben. Als alloplastischer 
Trachealersatz in diesem Sinne ist bisher nur die soge­
nannte «Neville-Prothese» [11] im Handel erhältlich, bei 
deren Anwendung im zerviko-thorakalen Übergangsbe­
reich jedoch wiederholt schwerwiegende Komplikationen 
beschrieben wurden, wie vor allem ösophagotracheale 
Fistelbildungen und lebensbedrohliche Arrosionen gros­
ser Gefasse [12]. 
Eine funktionsfähige Trachealprothese, bei der die 
Komplikationsgefahr minimiert ist, wäre jedoch für die 
Therapie laryngotrachealer Stenosen von hohem Wert, 
weil es immer noch Fälle von Trachealstenosen gibt, die 
mit den bekannten Verfahren nicht zufriedenstellend be-
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handelbar sind. Wir haben in den vergangenen Jahren 
eine Luftröhrenprothese entwickelt, von der erste Proto­
typen ab 1990 klinisch zum Einsatz kamen. Im folgenden 
werden einige Erkenntnisse über die Anforderungen an 
eine solche Prothese, die Methodik der experimentellen 
Prüfung, die Konstruktionsmerkmale der Eigenentwick­
lung und erste klinische Erfahrungen zusammengefasst 
dargestellt. 
In-vitro-Messungen 
Um die Erfolgsaussichten des Implantates zu steigern, 
ist es sinnvoll, seine Eigenschaften dem natürlichen Vor­
bild so weit wie möglich anzupassen. Dies gilt für die 
Morphologie ebenso wie für mechanisch-physikalische 
Messwerte. 
Aus diesem Grund wurden in Vorversuchen zuerst die 
mechanischen Eigenschaften postmortal entnommener 
menschlicher Tracheen gemessen [13, 14]. Hierzu gehör­
ten Untersuchungen des Lastaufnahmeverhaltens bei Zug 
in Längsrichtung bzw. in a.-p.- und seitlicher Querrich­
tung. Gerlach hat darüber hinaus Messungen bei Torsion 
und Biegung durchgeführt. Diese Daten dienten als 
Grundlagen für die Einstellung der entsprechenden Werte 
bei künstlichen Luftröhren [15, 16]. Allerdings muss be­
rücksichtigt werden, dass eine Trachealprothese nicht nur 
dem physiologischen Gewebedruck und -zug der Umge­
bung angepasst sein muss. Da die Implantation in eine 
Wunde mit nachfolgender Narbenkontraktion erfolgt, 
muss der Luftröhrenersatz deutlich höheren Kräften ge­
wachsen sein, die zudem bei den Patienten interindividu­
ell stark schwanken. 
Konstruktive Merkmale unserer Trachealprothese 
Das vorläufige Endergebnis unserer Entwicklungsar­
beiten ist eine Trachealprothese, die sich durch folgende 
Merkmale auszeichnet (Abb. 1): 
Die Basis bildet ein zarter Silikonschlauch, der durch 
Spangen aus porösem Polyethylen (PE) mit eingelassenen 
Edelmetallfedern stabilisiert wird (Abb. 2a). Die Spangen 
umgreifen die Prothese nicht vollständig, so dass dorsal 
eine weiche Membran verbleibt, die dem membranösen 
Streifen der menschlichen Luftröhre entspricht (Abb. 2b). 
Die Endstücke der Prothese werden durch Federn ver­
stärkt, die nach dem Einschub in die Trachealstümpfe 
einer Granulationsstriktur an den Anastomosen entge­
genwirken. Aus experimentellen und klinischen Untersu­
chungen ist bekannt, dass in das poröse PE der Spangen 
Bindegewebe einwächst, das die Verankerung im Implan­
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Abb. 1. Merkmale der von uns entwickelten Trachealprothese. 
Die mechanischen Eigenschaften der Prothese sind 
ähnlich den von uns bei menschlichen Tracheen gemesse­
nen Daten [13, 16]. Um dem stärkeren Druck im narbi­
gen Implantatlager Rechnung zu tragen, leistet die Wand 
gegen seitliche Kompression allerdings einen Widerstand, 
der etwa zehnmal höher liegt, als es für physiologische 
Belastungen erforderlich wäre. 
Um den passiven Sekrettransport in der Prothese zu 
erleichtern, wird die innere Oberfläche mit einem Hydro-
gel beschichtet, das eine molekulare Verbindung mit dem 
Silikon eingeht. Im feuchten Milieu des Luftweges bleibt 
diese Beschichtung ständig benetzt, so dass das Gleiten 
von Sekreten im Atemstrom oder einem Hustenstoss 
erleichtert wird. Die optimale Zusammensetzung der 
Hydrogelschicht ist noch Gegenstand der Untersuchung. 
Tierexperimentelle Untersuchungen 
Als experimentelles Modell für den Trachealersatz hat 
sich uns das Hausschwein bewährt [14, 17]. Aus Gründen 
der praktischen Durchführung haben wir bisher relativ 
junge Tiere von etwa 45 kg Gewicht gewählt. 
In intravenöser Narkose wird über einen ventralen 
Schnitt in der Medianlinie des Halses die zervikale Tra­
chea dargestellt. Die Schilddrüse wird temporär nach late­
ral verlagert. Es folgt die Resektion eines 5 cm langen Tra-
chealsegmentes in vollem Umfang unterhalb der ersten 
Trachealspange. Durch Retraktion der Stümpfe - vor 
allem nach kaudal - vergrössert sich der Defekt spontan 
um 1-2 cm. 
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Abb. 2. a Ventralansicht der Prothese, 
b Dorsalansicht der Prothese: die Spangen 
lassen einen weichen, membranösen Bereich 
unbedeckt. 
Seit 1986 kommen nur noch Prothesentypen zur Un­
tersuchung, bei denen je ein durch Metallfeder verstärktes 
Ende in den kranialen bzw. kaudalen Trachealstumpf ein­
geschoben wird. Die End-zu-End-Naht mit Polypropylen 
(Prolene®) verbindet jeweils die letzte Trachealspange 
mit der äussersten Kunststoffspange der Prothese. An 
jeder Anastomose werden vier Einzelknopfnähte gelegt. 
Die Nähte stehen aufgrund der Retraktion des kaudalen 
Trachealabschnittes unter Spannung, was im Interesse 
einer möglichst praxisnahen präklinischen Erprobung 
liegt. Nach sorgfältiger Blutstillung erfolgt schichtweiser 
Wundverschluss. Perioperativ wird i.m. ein Antibioti­
kum gegeben. 
Bei 10 experimentellen Implantationen einer Spangen­
prothese mit hydrophiler Innenschicht ergaben sich fol­
gende Resultate: Die maximale, komplikationslose Ver­
weildauer einer Prothese betrug 18 Monate (danach Ab­
bruch des Versuchs). Im Mittel blieben die Prothesen fünf 
Monate ohne Komplikationen in situ, es befinden sich 
jedoch noch sechs Tiere symptomlos im Versuch. Misser­
folge waren dreimal auf Verrutschen der Prothese nach 
kranial oder kaudal mit nachfolgender Stenosierung im 
Defektbereich zurückzuführen. Kompression, Obstruk­
tion oder ösophago-tracheale Fistelbildung kamen nicht 
vor. 
Bei chirurgischer Exploration 4-5 Monate nach Im­
plantation sahen wir wiederholt, dass sich die Tracheal-
stümpfe durch narbige Kontraktion über der als Schie­
nung dienenden Prothese bis auf 1-2 cm einander genä­
hert hatten [18]. Diese Beobachtung veranlasste uns, in 
einigen Fällen die Prothese zu entnehmen, den Residual-
narbenbereich zu resezieren und durch End-zu-End-Naht 
zu versorgen. Dieses Vorgehen war dann erfolgreich, 
wenn nach der Segmentresektion noch für weitere zwei 
Monate ein einfaches Silikonrohr als innere Stütze einge­
bracht wurde, das dann endoskopisch extrahiert wurde. 
Endoskopische Verlaufskontrollen Hessen erkennen, 
dass die hydrophile Beschichtung der Innenoberfläche die 
Schleimanhaftung in der Prothese deutlich reduzierte. 
Nur bei zwei von zehn Implantaten war nach vier Mona­
ten überhaupt eine nennenswerte Schleimanhaftung 
nachweisbar, die aber nicht die gesamte Innenoberfläche 
betraf und klinisch in keiner Weise wirksam wurde. 
Erste klinische Erfahrungen 
Die insgesamt positiven Ergebnisse der tierexperimen­
tellen Studien ermutigten uns, in ausgewählten, besonders 
verzweifelten Einzelfällen die Trachealprothese klinisch 
einzusetzen. 
1. Fallbericht 
Der Patient E.S., 81 Jahre alt, entwickelte nach supraglottischer 
Larynx-Teilresektion mit perioperativer Tracheostomie eine thera-
pieresistente Stenose. Mehrfache Dekanülierungsversuche nach La­
sertherapie und Platzhalterbehandlung schlugen fehl. Nach Versor­
gung mit einem Montgomery-T-Röhrchen kam es zu starker Ver­
schleimung und chronischer Entzündung des Tracheostoma, ausser­
dem war die Stimme schlecht verständlich. Eine starke Sehbehinde­
rung schränkte die Selbstversorgung des Patienten auch im Hinblick 
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Abb. 3. Röntgendarstellung nach Inter­
position der Trachealprothese (Patient E.S.). 
Der in diesem Fall noch verwendete Pro­
thesentyp hatte nur an den Anastomosen je 
eine Metallfederverstärkung. 
Abb. 4. Röntgendarstellung nach Inter­
position einer Prothese mit Metallfederver­
stärkung (Patientin K.M.) ι 
auf die Pflege von Kanüle und T-Röhrchen erheblich ein, so dass er 
wiederholt Suizidabsichten äusserte. 
Die Segmentresektion mit End-zu-End-Naht erschien uns bei der 
etwa 5 cm langen Stenose riskant im Hinblick auf eine Aspirationsge­
fahr, die sich durch Tieferstellung des Larynx bei Zustand nach sup-
raglottischer Larynx-Teilresektion ergeben könnte. 
Nach operativer Darstellung des narbigen Trachealsegmentes 
und Resektion brüchiger und stark entzündlich veränderter Wand­
anteile fehlten etwa drei Viertel der ventralen Zirkumferenz, die nar­
big veränderte Hinterwand blieb erhalten. Die Prothese wurde so 
eingesetzt, dass das kraniale Endstück mit der Federverstärkung in 
Ringknorpelhöhe lag. So war die Stenose vollständig überbrückt. 
Nach Fixierung der Prothese mit resorbierbarem Nahtmatcrial wur­
den die Wunde und das ehemalige Tracheostoma mehrschichtig ver­
schlossen. 
Postoperative Röntgenkontrollen und Ösophagogramme zeigten 
den korrekten Sitz der frei durchgängigen Prothese ohne Behinde­
rung des Schluckaktes und ohne Aspiration (Abb. 3). Schon wenige 
Tage nach dem Eingriff hatten sich Atmung und Phonation normali­
siert. Der Allgemeinzustand und die zuvor depressive Stimmungs­
lage des Patienten besserten sich nahezu schlagartig [vgl. 19]. Die 
noch mit dem Montgomery-Rohr beklagte übermässige Verschlei­
mung ging auf ein normales Mass zurück. 
Nach einem halben Jahr rutschte die Prothese um 1,5 cm nach 
kaudal und wurde deshalb durch eine neue ersetzt, die diesmal mit 
nicht resorbierbaren Nähten fixiert wurde. Seither war der Verlauf 
unauffällig. 
Endoskopische Kontrollen Hessen einen massigen Schleimbelag 
in der sonst unauffälligen Prothese erkennen. Der Patient befreite 
sich einmal täglich durch kräftiges Abhusten von dieser Schleim­
ansammlung. Er verstarb unabhängig von der Behandlung seiner 
Trachealstenose 20 Monate später an den Folgen eines Magenkar­
zinoms. 
2. Fallbericht 
Ganz ähnlich gelagert war ein zweiter Fall von trachealer Stenose, 
ebenfalls nach supraglottischer Larynx-Teilresektion (Patient J.V.). 
Dieser Patient ist durch radikale Neck dissection beidseits und 
Zustand nach Schulterfraktur im Schultergürtel so stark in der Bewe­
gung eingeschränkt, dass die Selbstversorgung mit Kanülen und T-
Röhrchen nur äusserst mühsam möglich war. Durch Implantation 
unserer Prothese kam es auch hier zur Normalisierung der Verhält­
nisse (operatives Vorgehen wie bei Patient E.S.). Nach sieben Mona­
ten wurde in diesem Fall auf Wunsch des Patienten das Implantat 
wieder entfernt, weil er sich hierdurch eine Linderung von Schmer­
zen versprach, die im stark traumatisierten Schultergürtel wiederholt 
auftraten. Nach der Entnahme wurde zunächst wieder ein Tracheo­
stoma angelegt, um für einige Wochen durch Einsetzen eines T-
Röhrchens eventuell auftretenden, intraluminalen Schwellungen ent­
gegenzuwirken. Danach konnte das T-Röhrchen gezogen und das 
Tracheostoma verschlossen werden. Patient J. V. lebt seither über ein 
Jahr ohne klinische Einschränkung der Atemfunktion oder der Pho­
nation. 
3. Fallbericht 
Ein weiteres Mal kam die Trachealprothese bei einer laryngo­
t r a c h e a l Doppelstenose zum Einsatz, bei der die Voruntersuchun­
gen den Eindruck erweckten, dass die langstreckige Trachealstenose 
funktionell von grösserer Bedeutung wäre, als die zweite Engstelle 
im subglottischen Bereich. Nach Einsetzen des Implantates besserte 
sich zunächst in der Tat das klinische Bild (Abb. 4). Jedoch nahm 
im späteren Verlauf die Ringknorpelstenose zu, und es gelang nicht, 
in einem weiteren Eingriff mit der gleichen Prothese auch die sub­
glottische Enge zu überbrücken. Letztlich musste daher das Implan­
tat entfernt und das Tracheostoma wieder eröffnet werden, damit 
die laryngeale Stenose adäquat und gefahrlos behandelt werden 
konnte; in diesem Fall mit einer modifizierten Cotton-Technik und 
Konchaknorpeltransplantat, unterstützt durch einen transglotti-




Die Vorteile der Anwendung einer Trachealprothese 
bei Luftröhrenstenosen liegen darin, dass bei Gelingen 
des Eingriffs 
- eine normale Phonation erwartet werden kann, 
- ein Tracheostoma nicht mehr erforderlich ist, 
- ein Luftröhrendefekt unabhängig von seiner Länge 
überbrückt werden kann, 
- der Luftweg mit dem für den Patienten altersgemässen 
Durchmesser rekonstruiert werden kann, 
- eine bezüglich des Atemweges über Mund und Nase 
physiologische Dauerlösung erzielt ist. 
Andererseits dürfen die Risiken einer solchen Interpo­
sition nicht unterschätzt werden: Prinzipiell ist die Aus­
bildung einer Anastomosenstenose denkbar. Dieses Ri­
siko ist geringer, wenn - wie bei unseren Fällen - zumin­
dest die membranöse Tracheahinterwand streifenförmig 
erhalten bleiben kann. Bei Infektion oder Unverträglich­
keit kann es ferner zur Extrusion oder Bildung von öso-
phagotrachealen Fisteln kommen. Auch Verkantungen, 
Materialbrüche oder die Schleimverlegung des Implanta-
tes können zur Obstruktion des Luftweges führen. 
Diese Komplikationen nach Einsatz von Trachealpro­
thesen sind besonders deshalb bedrohlich, weil durch das 
Fehlen eines Tracheostoma in einer notfallähnlichen Si­
tuation eine sofortige Hilfsmassnahme zwangsläufig ver­
zögert ist. Denkbar ist dann nicht nur eine erschwerte 
Intubation durch den im Luftweg liegenden Fremdkör­
per, sondern auch eine erschwerte notfallmässige 
Tracheotomie. Das Risiko der Verwendung einer 
Trachealprothese muss deshalb präoperativ sorgfältig ab­
gewogen und mit dem Patienten ausführlich besprochen 
werden. 
In jüngerer Zeit wurden einige Endothesen entwickelt, 
die bei tracheo-bronchialen Stenosen endoskopisch einge­
bracht werden und sich mittels unterschiedlicher Mecha­
nismen selbst im Lumen halten. So hat Ehrenberger [8] 
über den Einsatz endoskopisch plazierter Metallspiralen 
bei Trachealstenosen berichtet. Die von Dumon [5] ange­
gebenen endoluminalen Röhrchen werden durch Noppen 
an der Aussenseite im Gewebe fixiert. Sie wurden in 
erster Linie zur Überbrückung tumoröser Bronchialein­
engungen entworfen. Dumon berichtet über 14 Disloka­
tionen bei 146 solcher Endoprothesen. 
Spiralen aus einer sogenannten Memory-Metall-Legie­
rung (Nickel-Titan, NiTi) haben ein thermisches «Ge­
dächtnis». In kaltem Zustand ein schlanker Stab, bilden 
sie bei Erwärmung eine Spirale mit vorgegebenen Mas­
sen. Experimentelle Untersuchungen [10] Hessen zwar 
erwarten, dass solche Spiralen zur Behandlung von Luft­
wegsstenosen geeignet sein können, hinreichende klini­
sche Erfahrungen liegen aber noch nicht vor. Prinzipiell 
muss bei dem Drahtgerüst mit einem höheren Risiko der 
Wandperforation und der Läsion von Ösophagus und 
grossen Gefässen gerechnet werden. 
Dies gilt ähnlich für die Draht- und Kunststoffgitter, 
über die z.B. Mair et al. [9] berichtet haben. Für hochgra­
dige Bronchialstenosen können allerdings in Einzelfällen 
diese endoluminalen, selbst expandierenden Gitterpro­
thesen, die ursprünglich für den intravaskulären Einsatz 
entwickelt wurden, eine lebensrettende Massnahme sein. 
Beck [6] hat ein thermoplastisches Kunststoffrohr unter­
sucht, das sich nach Einbringen in den verengten Luftweg 
unter Erwärmung auf das erforderliche Mass aufweiten 
lässt. Klinische Erfahrungen an menschlichen Luftröhren 
liegen hiermit offenbar noch nicht vor. 
Prothesen, die über eine chirurgische Darstellung der 
Trachea von aussen eingebracht werden, bieten Endo­
prothesen gegenüber jedoch einige Vorteile: Ausmass, 
Qualität und Länge der Stenose sind besser kontrollierbar 
als bei endoskopisch plazierten Prothesen, und im Falle 
einer intraoperativen Komplikation bei der Beatmung 
lässt sich von aussen der Luftweg zuverlässig sichern. Bei 
endoskopischem Vorgehen ist es ferner vor allem in der 
Trachea - nicht so sehr in den Bronchien - schwieriger, 
eine Endothese von genügend grossem Durchmesser ein­
zubringen. Eine zuverlässige Nahtfixierung schliesslich ist 
auf endoluminalem Weg praktisch nicht möglich, wes­
halb bei endoskopisch plazierten Stents vor allem im Tra-
chealbereich die Dislokation besonders häufig vorkommt 
[5]. 
Die von uns vorgeschlagene Prothese, die von aussen 
chirurgisch interponiert wird, hat sich im Tierversuch als 
kompletter Trachealersatz bei Verlust der gesamten Zir-
kumferenz über mindestens 5 cm Länge bewährt [19]. 
Im Tierversuch noch beobachtete Dislokationen mit 
nachfolgender Stenosierung sind methodisch durch das 
Tiermodell bedingt: Nach der Implantation der Prothe­
sen bei noch relativ jungen Tieren (etwa 45 kg) löst sich 
die Anastomosennaht im Laufe von Monaten aus der 
Trachealwand, weil die Luftröhre des Versuchstieres 
wächst und ihren Durchmesser vergrössert. Die Haltefa­
den durchschneiden dabei die Trachealstumpfwände. 
Das gleichzeitige Längenwachstum der Trachea unter­
stützt den narbigen Schrumpfungsprozess, bei dem sich 
die Trachealstümpfe über der liegenden Prothese einan­
der nähern. Die bindegewebigen Verbindungen zwischen 
Implantatlager und dem porösen PE der Prothesenspan­
gen werden dabei wieder gelöst, so dass die Prothese 
mobil wird und in axialer Richtung verrutschen kann, 
weil die Fixierungsnähte an den Anastomosen nicht mehr 
halten. Dieser Verlauf ist spezifisch für das Tiermodell 
und ist nicht auf die klinische Anwendung am ausgewach­
senen Patienten übertragbar. Um die Verhältnisse beim 
Erwachsenen im experimentellen Modell besser zu imitie­
ren, werden bei unseren aktuellen Versuchsserien ausge­
wachsene Tiere einer kleinwüchsigen Rasse verwendet. 
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Die Prothese ist klinisch - anders als im Experiment -
nicht nur als zirkulärer Totalersatz der Luftröhre, son­
dern auch als (temporäre) Endoprothese mit teilweise 
noch erhaltener Trachealwand einsetzbar - ein Vorgehen, 
das man am Patienten aufgrund des geringeren Kompli­
kationsrisikos und wegen der Reversibilität vorziehen 
sollte. Unsere Prothese konnte jüngst dadurch verbessert 
werden, dass die Innenauskleidung zum Lumen hin mit 
einer hydrophilen Beschichtung versehen wurde. Da­
durch bleibt die Oberfläche dauerhaft feucht, was zur bes­
seren Gleitfähigkeit für Sekret führt und somit eine Ver-
borkung des Lumens verhindert. 
Gelingt der Einsatz einer Prothese, ohne dass Kompli­
kationen auftreten, dann ist diese Massnahme - ähnlich 
wie die Segmentresektion bei kurzen Stenosen - mehr als 
andere Verfahren geeignet, für den Patienten eine schnel­
le, deutliche Anhebung der Lebensqualität zu erzielen. 
Wir sind deshalb der Auffassung, dass durch weitere, 
intensive Forschung und Entwicklung daran gearbeitet 
werden muss, dass weitestgehend komplikationsarme 
Trachealprothesen zur Verfügung stehen. 
A New Tracheal Prosthesis 
Experimental and First Clinical Results 
Treatment of long-stretch tracheal stenoses is still among the 
most difficult tasks confronted by ENT specialists. In addition to 
extension tracheoplasties, stenting and segment resection, there is 
also the possibility of prosthetic replacement. The standards set for 
tracheal prostheses are high with regard to biocompatibility and 
physical properties. An implant we introduced reproduces the mor­
phology and mechanical loading capacity of the human trachea. This 
prosthesis could be used for circumferential tracheal replacement in 
animal experiments. The first implantations in patients provided a 
satisfactory outcome of stenosis treatment in two of three cases. 
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